UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, BIOLOGICHE,
FARMACEUTICHE ED AMBIENTALI

CERTIFICATO DI ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA
D. Lgs. 08 ottobre 2011 n° 176 - D. M. Sal. 10/02/2015

Acqua Minerale Naturale Mandredonne

D.D.G. P.S. Ministero Salute prot. n. 4162 del 08/01/2015
Campionamento esequito alla fonte in data 14/11/2017

Captazione Fonte Bibbia - Comune di Palazzolo Acreide (SR)
Parametri di cui all’art. 2 comma 3 del D. Min. Sal. 10/02/2015

Parametro Metodo analitico Unita Risultato

Temperatura dell'aria al prelievo APAT 2100 °C 13,2
Temperatura alla sorgente APAT 2100 °C 16,8
e o aw | | e
Conducibilita elettrica specifica a 20 °C APAT 2030 uSiem 372
Residuo fisso a 180°C APAT 2090 A mg/l 2431
Ossidabilita (O) APHA 4500-KMn Q4 mg/l 0,61
Anidride carbonica libera alla sorgente (CO2) APAT 4010 mgl 29,1
Silice (Si0z) APAT 4130 mg/l 97
Bicarbonati (HCOa) APAT 2010 B mgl 2264
Cloruri (Cl) APAT 4020 mg/l 13,2
Solfati (SO4) APAT 4020 mg/l 41
Sodio (Na) APAT 3270 A mg/l 9.8
Potassio (K) APAT 3240 A mg/l 1.1
Calcio (Ca) APAT 3130 mg/l 74,7
Magnesio (Mg) APAT 3180 mgll 28
Ferro disciolto (Fe) APAT 3160 mgfl 0,05
lone ammonio (NH4*) APAT 4030C mgfl < 0,01
Fosforo totale (P) APAT 4110 A2 mgfl <0,01
Grado solfidrimetrico espresso come Hz2S APAT 4160 mg/l <0,05
Stronzio (Sr) APHA 3500-Sr B mgl <0,01
Litio (Li) APAT 3170 A mg/! 0,002
Alluminio (Al) APAT 3050 B mg/l 0,03 a
Bromuri (Br) APAT 4020 mg/l <0,01
loduri (1) APAT 4020 mg/l 0,03
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, BIOLOGICHE,

FARMACEUTICHE ED AMBIENTALI

Acqua minerale naturale “Mandredonne” campionamento alla fonte del 14/11/2017

Parametri di cui all’art. 2 comma 4 del D. M. Sal. 10/02/2015

Antimonio APAT 3060 B mg/l <0,0050 0,0012 <0,0012
Arsenico (calcolato come As totale) | APAT 3080A mg/l =0,010 0,001 < 0,001
Bario APAT 30908 ma/l <10 0,25 <0,01
Boro APAT 3110A2 mg/l <50 0,5 <0,50
Cadmio APAT 3120B mg/l <0,0030 0,0003 <0,0003
Cromo (Cr) APAT 3150B1 mg/l < 0,050 0,005 < 0,005
Rame APAT 32508 mg/l =10 0,1 < 0,001
Cianuro totale (CN) APAT 4070 mg! <0,010 0,001 < 0,001
Fluoruri APAT 4020 ! | <158 cqfe%g oo T 007
Piombo APAT 32308 mg/l 0,010 0,001 < 0,001
Manganese APAT 31908 mg/l <050 0,05 < 0,002
Mercurio APAT 3200A1 mg/l <0,0010 0,0002 <0,0002
Nichel APAT 3220B mg/l < 0,020 0,002 0,002
Nitrati (NO3) APAT 4020 mg/ 10 acquj ;gr — 10 15,2
Nitriti (NO2) APAT 4020 mg/l < 0,020 0,002 < 0,001
Selenio APAT 3260A mg/l <0010 0,001 < 0,001

(") Le caratteristiche di prestazione delle metodiche analitiche utilizzate per la determinazione dei parametri elencati sono conformi a

quanto indicato nell'allegato | del D. Min. Sal. 10/02/2015.

(**) LRR = Limite di rilevabilita richiesto al metodo analitico (D. Min. Sal. 10/02/2015all. 1).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, BIOLOGICHE,
FARMACEUTICHE ED AMBIENTALI

Acqua minerale naturale “Mandredonne” campionamento alla fonte del 14/11/2017

Gruppi o singole sostanze non ammesse
di cui al comma 6 dell'art. 2 del D. Min. Sal. 10/02/15 e del relativo allegato ||

N. Parametro Metodo analitico ll‘:;istﬁr:i Li"ﬂ:;é Ig)gge Risultato

1 | Agenti tensioattivi (come LAS) ﬁ,ﬂ. 5511;3 g/l 50 <50

2 | Oli minerali -idrocarburi disciolti o emulsionati APAT 5160 B2 ug/l 10 <10

3 | Benzene APHA 6200 C ugfl 0,5 <0,06
Idrocarburi Policiclici Aromatici
Benzo(a)pirene APAT 5080 pg/l 0,003 < 0,003
Benzo(b)fluorantene APAT 5080 ygll 0,006 < 0,006
Benzo(k)fluorantene APAT 5080 g/l 0,006 < 0,006
Benzo(ghi)perilene APAT 5080 Hg/l 0,006 < 0,006
Dibenzo(a,h)antracene APAT 5080 pall 0,006 < 0,008

. Indeno (1,2,3-cd) pirene APAT 5080 pall 0,006 < 0,006
Naftalene APAT 5080 Hol 0,006 <0,006
Acenaftiene APAT 5080 Hg/l 0,006 <0,006
Fluorene APAT 5080 Mg/l 0,006 < 0,006
Fenantrene APAT 5080 Mo 0,006 < 0,006
Antracene APAT 5080 Mol 0,006 < 0,006
Fluorantene APAT 5080 Hg/l 0,006 < 0,006
Pirene APAT 5080 Mg/ 0,006 < 0,008
Antipara§s_itari _(i_n.t‘setlicid‘i,_ erbicidi., _fungicidi,
et e, S oo Sy
degradazione e di reazione).

5 | Aldrin APAT 5060 Hgll 0,01 <0,01
Dieldrin APAT 5080 Hall 0,01 <0,01
Eptacloro APAT 5060 Mgl 0,01 < 0,01
Eptacloroepossido APAT 5060 ug/l 0,01 <0,01

6 | Policlorabifenili (PCB) per singolo congenere APAT 5110 vedi fab. 2

|
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, BIOLOGICHE,
FARMACEUTICHE ED AMBIENTALI

Acqua minerale naturale “Mandredonne" campionamento alla fonte del 14/11/2017

Parametro Metodo analitico t:':z r:I l.in:_itr::é I(f?ge Risultato
Composti organoalogenati che non rientrano
nelle voci 5 e 6 (Antiparassitari e PCB)
Cloroformio APAT 5150 - APHA 6232 B ug/ 0,5 <05
Clorodibromometano APAT 5150 - APHA 6232 B U]l 05 <05
Diclorobromometano APAT 5150 - APHA 6232 B pafl 0,5 <05
Bromoformio APAT 5150 - APHA 6232 B g/l 0,5 <05
Tricloroetilene APAT 5150 - APHA 6232 B Mgl 0.1 <01
Tetracloroetilene APAT 5150 - APHA 6232 B Hafl 0.1 <01
1,2 dicloroetano APAT 5150 - APHA 6232 B pafl 01 <01
Altri APAT 5150 - APHA 6232 B vedi tabella 3
(*) LMRR= Limite minimo di rendimento richiesto al metodo analitico (D. Min. Sal. 10/02/2015 all. )
Tabella 1: Determinazione di antiparassitari (*):
Antiparassitari per singolo composto Lrjrrl'itir:i UT'PE:R?-': i:%ge Risultato
Clopyralid gl 0,05 <0,06
Dimethoate Hg/l 0,05 < 0,05
Ethoprophos uall 0,05 <(,05
Glyphosate U]l 0,05 < 0,05
Linuron ol 0,05 <0,05
Penconazol Hall 0,05 < 0,05
Prochloraz utell} 0,05 < 0,05
Tribenurom methyl pal 0,05 < 0,05
Pinoxaden Hall 0,05 <0,05
Pyraclostrobin Mg/l 0,05 <0,05

(*) Antiparassitari ricercati come da elenco fornito da ASP UOC SIAV di Siracusa giusta comunicazione dell'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale all'Agricoltura,
Servizio 4 Servizio Fitosanitario Regionale e lotta alla contraffazione UO S4.10 Unita periferica di Siracusa (prot. 2595 del

3010/2017).

(**) LMRR= Limite minimo di rendimento richiesto al metodo analitico (D. Min. Sal. 10/02/2015 all. Il)

#
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, BIOLOGICHE,
FARMACEUTICHE ED AMBIENTALI

Acqua minerale naturale “Mandredonne” campionamento alla fonte del 14/11/2017

Tabella 2: Determinazione di Policlorobifenili (PCB) per singolo congenere

Parametro PCB (per singolo congenere) l;::ﬁr:i LMMR (") Risultato
Mono-CB ug/l 0,05 <0,05
Di-CB g/l 0,05 < 0,05
Tri-CB ug/l 0,05 <0,05
Tetra-CB ug/l 0,05 < 0,05
Penta-CB ugll 0,05 <0,05
Esa-CB pg/l 0,05 < 0,05
Epta-CB g/l 0,05 < (0,05
Octa-CB ugll 0,05 < 0,05

(*) LMRR= Limite minimo di rendimento richiesto al metodo analitico (D. Min. Sal. 10/02/2015 all, 1)
Tabella 3: Altri composti organoalogenati che non rientrano nelle voci Antiparassitari e Policlorobifenili

Organoalogenati Unita di misura LMRR (*) Risultato
Clorobenzene pall 0,1 <01
Cloruro di metilene pg/l 0,1 <01
Carbonio tetracloruro pg/l 0,1 <0,1
1,2-dibromo-3-cloropropano pg/l 0,1 <0,1
1,1,1 tricloroetano ug/l 0,1 <01
1,1-dicloroetano pg/ 0,1 <0,1
1,1-dicloroetilene pgll 0,1 <01
1,2-diclorobenzene g/l 0.1 <0,1
1,3-diclorobenzene pg/l 0,1 <0,1
1,4-diclorobenzene ugll 0,1 <01
Bromobenzene ug/l 0,1 <01
Dibromometano pa/l 0,1 <01
Bromoclorometano Ha/l 0,1 <01
4-clorotoluene pgll 0,1 <01

(*) LMRR= Limite minimo di rendimento richiesto al metodo analitico (D. Min. Sal. 10/02/2015 all. I1)

Bibliografia dei metodi analitici utilizzati:

1. APAT e IRSA(CNR), Metodi analitici per le acque, APAT Rapporti 29/2003

2. APHA, Standard Methods for the examination of water and wastewater, 20 Ed., 1998
Le caralteristiche di prestazione delle metodiche analitiche utilizzate per la determinazione dei parametri elencati nell'art.
2 comma 4 e 6 del D. Min. Sal. 10/02/2015 sono conformi a quanto indicato nell'allegato Il dello stesso decreto.

Giudizio

Sulla base dei risultati sopra riportati, il campione di acqua minerale naturale prelevato alla captazione dell'acqua minerale
naturale Mandredonne il 14/11/2017 ed analizzato su richiesta della societa Mandredonne SrlL con sede in Palazzolo
Acreide (SR), & conforme ai requisili richiesti dal D.Min.Sal. del 10 febbraio 2015.

Il presente rapporto di prova, costituito da cinque pagine, non put essere riprodotto parziaimente senza approvazione
scritta da parte di questo Dipartimento.
Messina, 12/01/2018

L}
naceulie
Il Chimicy Analista 4*'“ oy

Q\ MEg
Dr. Giovahni Toscano %,

/g Ny 3',\“\0 \\)\‘\'\'
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, BIOLOGICHE,
FARMACEUTICHE ED AMBIENTALI

CERTIFICATO DI ANALISI MICROBIOLOGICA
D. Lgs. 08 ottobre 2011 n® 176 - D. M. Sal. 10/02/2015

Acqua Minerale Naturale Mandredonne

D.D.G. P.S. Ministero Salute prot. n. 4162 del 08/01/2015
Campionamento eseguito alla fonte in data 14/11/2017

Captazione Fonte Bibbia - Comune di Palazzolo Acreide (SR)

Parametri di cui all'art. 4 del D. M. Sal. 10/02/2015

3 N. di Unita di "
Parametr ;
i repliche | misura Metodo Risultato

Carica microbica totele a 20 °C dopo 72h ’fe‘]’a'l'iffa UFC/ml | D.M.Sal. 1000245 all. IV :

Carica microbica lotale a 37 °C dopo 24h [ ’fe%';]‘;aa UFC/mI | D.M.Sal. 1000215 ~all, IV :
Coliformi a 37 °C L18plica_| ecra50 mi | D.M.Sal. 10002115 - all. IV esent
Il replica assenti
pd 5 | replica assenti
Coliformi a 44,5 °C Il repiica UFC/250ml | D.M.Sal. 10/02/15 - all. IV et
Escherichia colia 37 °C \18pICa_{ e crps0ml | D.M.Sal. 10102115 - all. IV assont
Il replica assenti
Escherichia coli a 44,5 °C |replica_| eco50 mi | D.M.Sal. 1002115 - all, IV =
Il replica assenti
: . | replica assenti
Streptococchi fecali Il replica UFC/250 ml D.M.Sal. 10/02/15 = all. IV S
Anaerobi sporigeni solfito riduttori | replica UFC/50 ml D.M.Sal. 10/02/15 - all, IV assenti
Staphylococcus aureus Ireplica | UFC/250ml | D.M.Sal. 10/02/15 - all. IV assente
Pseudomonas aeruginosa Ireplica | UFC/250 ml | D.M.Sal. 10/02/15 - all. IV assente

Assenti alghe,
Sedimento spontaneo e dopo centrifugazione - parassiti e loro
uova

Giudizio

Sulla base degli esiti analitici relativi agli indicatori di contaminazione previsti dalla normativa vigente (art. 4 comma 3 e 4 del D. Min.
Sal 10/02/2015), il campione di acqua minerale naturale prelevato alla fonte dell'acqua minerale naturale ‘Mandredonne” in data
14/11/2017, puo essere considerato esente da microrganismi patogeni.

Il campione di acqua minerale naturale Mandredonne esaminato e conforme ai requisiti richiesti dal D. M. Sal. 10/02/2015.

Il presente rapporto di prova non pud essere riprodotto, anche parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questo
Dipartimento.

Messina, 12/01/2018
L'Analista Microhiologo
Dr.ssa Manuela D'Arrigo

}WA\%)

e O u)
\ \\e_i\_‘ffjfr\;n A/
2 ojugun® -

pag.1di1

viale F. Stagno D'Alcontres, 31 — 98166 MESSINA
viale G, Palatucci, snc - 98168 MESSINA
Codice Fiscale 80004070837 — Partita IVA 00724160833
c-mail Segreteria Direzione: dipartimento.chibiofaram@unime.it



