
CAPITOLATO TECNICO
FORNITURA IN "SERVICE" DI UN SISTEMA P.O.C.T. (Point of Care Testing) PER 

L’ESECUZIONE DI TEST DIAGNOSTICI DECENTRATI 
 
La fornitura del sistema per le analisi diagnostiche decentrate deve prevedere:
La seguente fornitura :

1. L’infrastruttura hardware costituita da computer, monitor, schede di rete, stampanti
2. La strumentazione per l’esecuzione dei test diagnostici
3. possibilità di interfacciare la strumentazione analitica al programma gestionale 

dedicato di POCT
4. I reagenti, i materiali di consumo e tutto il necessario per l’esecuzione dei test 

richiesti
5. l’addestramento in sede del personale individuato all’utilizzo della strumentazione

Parametri da eseguire

Creatinina  150 test
Glicemia  150 test
Amilasi pancreatica                       100 test 

Emocromo                                    150 test 
con i seguenti parametri:
Eritrociti (RBC)
Emoglobina 
MCV
Ematocrito 
MCH 
MCHC 
RDW
Piastrine 
MPV
Leucociti (WBC) 
Linfociti % 
Granulociti 
Granulociti % 
Cellule medie 
Cellule medie % 
Troponina 300 test
PT 100 test

Caratteristiche minime della strumentazione

 Strumentazione automatica per l’esecuzione test da sangue intero calibrazione 
automatica

 Strumentazione nuova di fabbrica da banco 
 Assenza di fasi pre analitiche
 Possibilità di Interfacciamento al gestionale dedicato POCT

I requisiti tecnici minimi richiesti dal presente allegato, rappresentano il minimo 
indispensabile ai fini della ammissione alla gara.


