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SERVIZIO 1 

Accreditamento Istituzionale 
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie Osservatorio Epidemiologico 

 
 Autorizzazione all’uso dell’apparecchiatura a RMN di gruppo A per uso diagnostico installata 
presso il Centro   Diagnostica per Immagine “L. Romano s.r.l.”, sito in Caltanissetta, via Kennedy 
n. 30. 
     

Il Dirigente del Servizio 1 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA     la L. 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale 

VISTO     il D.M. Sanità 29.11.1985; 

VISTO     il D.M. Sanità 02.08.1991; 

VISTA     il D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO    il D.M. Sanità 08.08. 1994, n. 542; 

VISTO    il D.A. Sanità n. 28668 del 13.04.1999; 

VISTO  il D.A. 890/82 che reca disposizioni in ordine all’accreditamento istituzionale delle 

strutture sanitarie della Regione Siciliana; 

VISTO la richiesta di autorizzazione all’installazione di un’apparecchiatura a RMN di gruppo A 

da 0,25 T per uso diagnostico del 14.12.2015, assunta agli atti del Servizio 1 DASOE in 

data 4.1.2016 al numero di prot. 0000241, inoltrata dal Legale Rappresentante del 

“Centro   Diagnostica per Immagini dott.  L. Romano s.r.l.”, sito in Caltanissetta, via 

Kennedy n. 30. 

VISTO la nota prot. n. 4341 del 19.01.2016 con la quale viene richiesta documentazione 

integrativa al legale rappresentante del “Centro Diagnostica per Immagini dott. L. 

Romano s.r.l.”, di Caltanissetta; 

VISTA  la nota del 22.01.2016 acquisita agli atti di questo Ufficio al numero di prot. 11017 del 

3.2.2016 con la quale il Legale Rappresentante del Centro Diagnostica per Immagine 

dott. L. Romano s.r.l., di Caltanissetta riscontra la predetta nota prot. del 4341 del 

19.01.2016; 

VISTA la nota prot. 14364 del 11.02.2016 con la quale il Servizio 1 DASOE chiede chiarimenti al 

Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta in merito alla compatibilità del dott. 

Romano indicato quale responsabile della gestione medica dell’apparecchiatura a RMN 

da installare presso il Centro Diagnostica per Immagine dott. L. Romano s.r.l.; 

VISTA la nota prot. 489 del 17.03.2016 con la quale l’ASP di Caltanissetta ha riscontrato la nota 

prot. 14364 del 11.02.2016, nonché la nota prot. 1076 del 10.05.2016 con la quale la 



stessa ha trasmesso la presa d’atto di nomina del nuovo Direttore tecnico del “Centro   

Diagnostica per Immagine L. Romano s.r.l.”, di Caltanissetta; 

VISTA la comunicazione di avvenuta installazione dell’apparecchiatura a RMN di gruppo A per 

uso diagnostico installata presso il “Centro Diagnostica per Immagine L. Romano s.r.l.”, 

sito in Caltanissetta, via Kennedy n. 30 assunta agli atti del Servizio 1 DASOE in data 

22.08.2016 al numero di prot. 68422; 

VISTA  l’esito favorevole del sopralluogo effettuato da funzionari del Dipartimento di 

Prevenzione dell’ASP di Caltanissetta, inoltrato con nota 2057 del 20.03.2017, a seguito 

di richiesta del Servizio 1 DASOE prot. n. 79060 del 6.10.2016; 

VISTA  la nota prot. 38810 dell’11.5.2017 con la quale il servizio 1 DASOE ha richiesto al Legale 

rappresentante del Centro   Diagnostica per Immagine “L. Romano s.r.l.”, di 

Caltanissetta documentazione integrativa; 

VISTA  la nota, trasmessa a mezzo PEC del 15.5.2017 e acquisita al protocollo al n. 41211 del 

19.5.2017, con la quale il Legale Rappresentante del “Centro Diagnostica per Immagine   

L. Romano s.r.l.”, di Caltanissetta ha dato riscontro alla nota prot. 38810 dell’11.5.2017; 

VISTA  la nota prot. 49275 del 15.6.2017 con la quale il servizio 1 DASOE ha richiesto al Legale 

rappresentante del Centro   Diagnostica per Immagine “L. Romano s.r.l.”, di 

Caltanissetta chiarimenti in merito all’utilizzo dell’apparecchiatura a RMN in questione; 

VISTA  la nota, trasmessa a mezzo PEC del 22.06.2017 e acquisita al protocollo al n. 54216 del 

30.06.2017, con la quale il Legale Rappresentante del “Centro   Diagnostica per 

Immagine   L. Romano s.r.l.”, di Caltanissetta ha dato riscontro alla nota prot. 49275 del 

15.6.2017; 

VISTA  la dichiarazione di accettazione dell’incarico e di non incompatibilità, nonché i titoli 

accademici e l’esperienza nel settore delle RMN dichiarati nel curriculum dal dott.  

Calogero Giorgio Lombardo, indicato quale esperto responsabile della sicurezza fisica; 

VISTA la dichiarazione di accettazione dell’incarico e di non incompatibilità, nonché i titoli 

accademici e l’esperienza nel settore delle RMN dichiarati nel curriculum dal dott.  

Romano Giuseppe Claudio Responsabile della gestione medica; 

RITENUTO di dover adottare, ai sensi dell’art. 3 del D.A. sanità 28668 del 13.04.1999, il 

provvedimento con il quale si autorizza il Legale Rappresentante del Centro Diagnostica 

per Immagine L. Romano s.r.l., sito in Caltanissetta, via Kennedy n. 30 all’uso 

dell’apparecchiatura a RMN marca ESAOTE modello S-SCAN 0.25 T, installata presso 

l’omonimo presidio sanitario; 

CONSIDERATO che la documentazione prodotta a corredo dell’istanza, è conforme a quanto 

previsto D.A. Sanità 28668 del 13.04.1999; 

VISTA  la L.R. 10 del 15.05.2000 e, in particolare, l’art.2 comma 2 

 

                                                                  DECRETA    

 

Art. 1  Per i motivi in fatto ed in diritto espressi in narrativa e costituenti parti integranti del 

dispositivo, si autorizza il Legale Rappresentante del “Centro Diagnostica per Immagine 

dott. L. Romano s.r.l.”, sito in Caltanissetta, via Kennedy n. 30 all’uso 



dell’apparecchiatura a RMN marca ESAOTE modello S-SCAN 0.25 T, installata presso 

l’omonimo presidio sanitario. 

Art. 2 Responsabile della gestione medica è il dott. Giuseppe Claudio Romano. 

Art. 3 Esperto responsabile della sicurezza fisica è il dott. Calogero Giorgio Lombardo. 

Art. 4 È fatto obbligo al Legale Rappresentante del “Centro Diagnostica per Immagine dott. L. 

Romano s.r.l.”, sito in Caltanissetta, di munirsi delle necessarie autorizzazioni, pareri o 

nulla osta occorrenti per la specifica attività, il cui rilascio compete ad altre pubbliche 

amministrazioni e di rispettare quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia di 

sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche. 

Art. 5 È fatto obbligo al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di appartenenza di 

effettuare la vigilanza sul mantenimento dei requisiti di sicurezza, nonché acquisire le  

certificazioni necessarie al mantenimento dell’autorizzazione da parte del Centro ove è 

installata l’apparecchiatura a RMN in questione, ivi compresa la certificazione di cui al 

D.P.R. 445/2000, quale comunicazione antimafia finalizzata all'attestazione della 

sussistenza o meno delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 

del D. Lgs. 159/2011. 

 

 Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito Web dell’Assessorato alla 

Salute. 

 

            4 luglio 2017 

 

 Il Dirigente del Servizio 1              
           Accreditamento Istituzionale                                     
   (Dott. Antonio Colucci) 

 


